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PROVAVALVOLE 













PROVAVALVOLE Mod. PRV-410 


«ZIONI DEI SINGOLI ILETTRODI 



CARATTIRISTICNI. 

Caeaetta In lagno, rlcoparta di tala darmolda. 

Cambio tanalona con fualblla par alimentazione In corranla alternata a 110 - 126 - 146 - 160 - 220 
a 260 Volt - 42/60 parlodl. 

Commutatore par la regolazione dalla tanalona di alimentazione. 

•trumaato a bobina mobile con magnata di Alcomax, a forte smorzamento. 

Lampada al neon par l’Indicazione dal cortocircuiti fra gli elettrodi a dalla continuità dal filamento. 
Commutatore a 23 posizioni par tensioni di filamento da 0,66 a 117 Volt. 

Zeeoolatura par valvola Europee ad Americana dal tipo normale, a bicchiere, Telefunken, Rlmlock, 
Noval, Lock-ln, Octal a Miniatura. 

•elettori, n. 10 a 6 posizioni par analizzare gli elementi della valvola. 

Interruttore di alimentazione. 

Bocoela di Inserzione cuffia per prova di rumorosità dalla valvola. 

Potenziometro di alimentazione anodica con scala da 0 a 90. 

Commutatore per le varie prove. 

della continuità del filamento, 
del cortocircuito fra gli elettrodi. 

dell’ emissione e separatamente dei singoli elementi della valvola, 
dell’ Isolamento del catodo, 
di rumorosità della valvola. 

MODO D’IMPIEGO 

Operazioni preliminari. 

Collegare II provavalvole per mezzo del suo cordone dopo aver adattato II cambio tensione sulla posizione 
corrispondente al voltaggio di rete. 

Mettere l’Interruttore nella posizione •PENTO. 

Consultare le tabelle relative alla valvola da esaminare e disporre I selettori, Il commutatore FILA- 
■•■•TO ed II potenziometro ANODICA, nelle posizioni Indicate. 

Mettere II commutatore PROVE DELLA VALVOLA nella posizione CONTROLLO FILAMENTO. 

Disposinone dal solottorl. 

I selettori da 1 a 9 corrispondono al vari contatti degli zoccoli ; Il selettore 10 corrisponde alla pinzetta 
la quale va Inserita sul cappuccio della valvola. 

La posizione A corrisponde alla tensione anodica degli elettrodi (placche, griglia, schermi). 

La posizione B corrisponde al catodo. 

La posizione C à NEUTRA. 

La posizione D corrisponde allo zero del filamento. 

La posizione E corrisponde alla tensione del filamento. 


PROVL 

Prava 

Prava 

Prova 

frr»MR 

Prova 


t ) - Prova dalla continuità dal marnante. 

Inserire la valvola da esaminare nello zoccolo corrispondente e collegare la pinzetta al cappuccio supe¬ 
riore quando la valvola ne sla provvista. 

Spostare l’Interruttore nella posizione Aeeoao. L’Indice dello strumento dovrà corrispondere al centro 
scala secondo la treccia Regolazione Reta, diversamente agire sul commutatore Regolazione Rete. 
La lampada al .neon al accenderà se II filamento non è Interrotto. In caso contrarlo à Inutile continuare 
nelle prove. 







Il, 


2) ■ Prova dal cortocircuito fra gli olotti 

Disporr* I* manopola Prova dallo valvola *ucc*s*lvam*nta nell* posizioni 1 * 2 * 3 - 4. Sa la 
lampada al nson rimana spanta In tutta la posizioni, non esista cortocircuito Interno. I bravi chiarori 
cha si verificano al passaggio fra una posiziona a l’altra, non sono da prendersi In considerazione. 
Solo l’accensione permanente Indica cortocircuito. 

Stabilita- l’esistenza di un cortocircuito In una o più posizioni à possibile determinar* fra quali elet¬ 
trodi esiste II difetto. 

A tale scopo spostare uno alla volta nella posizione C v I selettori che si trovano In A e riportarli poi 
nuovamente In A, fino ad Individuare quali sono I due selettori che provocano lo spegnimento della 
lampada al neon. 

La seguente tabella Indica le combinazioni del cortocircuiti. 


Il neon si Illumina 
nell* posizioni 

Indica cortocircuito 
fra gli elettrodi 

Oppure fra gli 
elettrodi 

Oppure fra gli 
elettrodi 

1 

1 * 7 

3*6 

2 * 10 

2 

1 * 9 

2*8 

4*5 

3 

1 e 6 

3*8 

4 * IO 

4 

3*9 

4*7 

2*6 

’1-2 

3*4 

7*9 

8 * IO 

1 - 3 

2*4 

5*8 

6 a 7 

1 - 4 

1 e 4 

5*9 

6 a IO 

2 - 3 

2*3 

6*9 

5 * IO 

2 - 4 

1 * 3 

6*8 

6*7 

3 - 4 

1 * 2 

6*9 

7 a IO 

1-2-3 

2 e 5 

4*8 

3 * 10 

1-2-4 

1 s 5 

3*7 

4*9 

1-3-4 

2*7 

4*6 

1 * 10 

2-3-4 

1 * 8 

2 e 9 

3*6 

1 - 2 - 3 - 4 

5*6 

7*8 

9 * 10 


3) ■ Prova dall* omissione. 

Controllar* se l'alimentazione della valvola * esatta, verificando la posizione dell’Indice dello stru¬ 
mento ed agendo eventualmente sulla manopola Regolazione rete. Quando la valvola è calda, spostare 
la manopola Prove della valvola nella posiziona Efflolenaa. Lo strumento Indicherà lo stato di 
efficienza della valvola. Par I diodi rivelatori, legger* sulla scala particolare. 

Per evitar* danni alla valvola non soffermarsi troppo su tal* prova. 

Se l’Indicazione dell’efficienza à dubbia (T) è consigliabile la sostituzione della valvola pur essendo 
possibile II suo funzionamento con rendimento ridotto. 

Per le valvole multiple si effettueranno letture Indipendenti allo acopo di esaminar* la valvola nell* 
au* vari* parti, come Indicato nell* tabelle. 

Esemplo i 

Valvola tipo 6TE8 QT zoccolo Octal. 

Filamento: posizione 6,3. 

Accensione Indiretta. 

Caratteristiche della valvola : triodo esodo. 


Selettori dal triodo : 123466789 IO Anodica 

CDCCAAEBCC 17 

Selettori dell’ esodo : 123456789 IO Anodica 

ADAACC EBCA 15 


« ) • Prova diali’ laolamante dal «atodo. 

È possibile effettuar* questa prova solo se la valvola à a riscaldamento Indiretto (oasla provvista di 
catodo >. 

Disporrà la manopola Prove Sella valvola sulla posizione Isolamento cetodo. Se II catodo è Isolato 
l’Indice dello strumento ritorna Immediatamente a zero, se rimane nella stessa posizione e*è un 
cortocircuito, Infine se pur spostandosi si mantiene In una posizione superiore allo zero, e’ è una 
perdita tra filamento a catodo. 

S) • Prova di rumorosità dalla valvola. 

Inserir* una cuHIa telefonica nell* boccole Rumorosi!* * batter* leggermente la valvola spostando 
la manopola Provo della valvola successivamente sull* quattro posizioni Cortocircuito elettrodi. 
Se al percepiscono rumori Intermittenti, la valvola è rumorosa. Collegando le boccole ad un amplifi¬ 
catore radio I rumori si possono considerevolmente amplificar*. 

Abbreviazioni usato nella tabelle. 


0 

o. 

Diodo 

Es — Esodo 

IS — Indicatore di sintonia 

Tr 

m 

Triodo 

H — Eptodo 

Dir. — Diretta 

T* 

a 

Tetrodo 

Ot » Ottodo 

Ind. = Indiretta. 

P* 

a 

Pentodo 

En — Ennodo 





























































































































































































































































































































AMERICANE 



1QS GT/O 



1SA6 GT 





3Q5 GT 



6W4 

5W4 GT/G 
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Specchietto di corrispondenza delie valvole di vecchio tipo 
con le valvole di produzione Philips 










































































































































